
e-stat: analiza statystyczna on-line Data utworzenia: 15-06-2025 (07:38:55)

Odtwarzalność wewnątrzlaboratoryjna  
 (Pomiary w ramach jednego laboratorium w zmiennych warunkach)

 Dane 

Seria nr xeksp,i n xeksp,śr s(xeksp)

1 19.7930957317
···

19.7331820857

 4  19.812837  0.10970397

2 19.7877827281
···

19.5530391262

 4  19.706785  0.10560714

3 19.702743307
···

19.7170955721

 4  19.76776  0.068598382

 
 Jednorodność wariancji 

 Wartość krytyczna rozkładu F (wariant jednostronny)

 Fkryt(95%,3,3): 9.2766281

 Wartość eksperymentalna F (dla skarajnych wariancji)

 Feksp: 2.5575077   (s1
2 = s3

2, P = 77%)

 
 Jednorodność średnich (tabela ANOVA) 

Źródło zmienności Liczba stopni swobody Średni kwadrat

Wewątrzgrupowa (losowa, MSE) 9 0.0092978557

Międzygrupowa (kontrolowana, MSTR) 2 0.011331276

Całkowita (MST) 11 0.0096675684

 Wartość krytyczna rozkładu F (wariant jednostronny)

 Fkryt(95%,2,9): 4.2564947

 Wartość eksperymentalna F

 Feksp: 1.2186977   (xśr,1 = ... = xśr,3 , P = 66%)

 
 Błąd losowy w pomiarach 

 Całkowita liczba stopni swobody | Wartość krytyczna rozkładu t-Studenta (wariant dwustronny)

 f: 9 | tkryt(95%,9): 2.2621408

 Średnia ogólna

 Xeksp,śr: 19.762461

 Odchylenie standardowe powtarzalności (wewnątrzgrupowe)

 SDpowt: 0.096425389

 Odchylenie standardowe średnich

 SDśr: 0.10644846

 Odchylenie standardowe międzygrupowe

 SDl: 0.022546728

 Średnia liczność serii

 n0: 4

 Odchylenie standardowe odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej

 SDodtw: 0.099026313

 Względne odchylenie standardowe odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej

 RSDodtw: 0.0050108291

 Granica odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej

 rodtw = tkryt √2 SDodtw: 0.31680004

 Względna granica odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej

 rodtw,wzg = tkryt √2 RSDodtw: 0.016030395

 
 Niepewność standardowa 

 Liczba powtórzeń pomiaru próbki w rutynowych analizach

 w: 2
 Niepewność standardowa odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej

 u(odtw) = SDodtw / √w: 0.070022177

 Względna niepewność standardowa odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej

 u(odtw)wzg = RSDodtw / √w: 0.0035431912

 Komentarz 

Ni 58 KED Poziom max (20 ug/L)

 



 Serie danych, xeksp 

nr 1
19.7930957317

19.97305769
19.7520127658
19.7331820857

nr 2
19.7877827281
19.7606805165
19.7256383849
19.5530391262

nr 3
19.702743307

19.8433765257
19.8078262003
19.7170955721

         


