
e-stat: analiza statystyczna on-line Data utworzenia: 15-06-2025 (08:01:28)

Odtwarzalność wewnątrzlaboratoryjna  
 (Pomiary w ramach jednego laboratorium w zmiennych warunkach)

 Dane 

Seria nr xeksp,i n xeksp,śr s(xeksp)

1 298.9875
···

298.3697

 4  298.3697  0.76940155

2 298.3697
···

298.4139

 4  298.50755  0.14738696

3 298.7312
···

298.6593

 4  298.62915  0.20366676

 
 Jednorodność wariancji 

 Wartość krytyczna rozkładu F (wariant jednostronny)

 Fkryt(95%,3,3): 9.2766281

 Wartość eksperymentalna F (dla skarajnych wariancji)

 Feksp: 27.251348   (s1
2 ≠ s2

2, P = 98.9%)

 
 Jednorodność średnich (tabela ANOVA) 

Źródło zmienności Liczba stopni swobody Średni kwadrat

Wewątrzgrupowa (losowa, MSE) 9 0.21839394

Międzygrupowa (kontrolowana, MSTR) 2 0.067402323

Całkowita (MST) 11 0.19094092

 Wartość krytyczna rozkładu F (wariant jednostronny)

 Fkryt(95%,9,2): 19.384826

 Wartość eksperymentalna F

 Feksp: 3.2401544   (xśr,1 = ... = xśr,3 , P = 74.2%)

 
 Błąd losowy w pomiarach 

Wariancje niejednorodne
Wyznaczone parametry odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej (SD, RSD, r) nie są w

pełni reprezentatywne.

 Całkowita liczba stopni swobody | Wartość krytyczna rozkładu t-Studenta (wariant dwustronny)

 f: 9 | tkryt(95%,9): 2.2621408

 Średnia ogólna

 Xeksp,śr: 298.50213

 Odchylenie standardowe powtarzalności (wewnątrzgrupowe)

 SDpowt: 0.46732637

 Odchylenie standardowe średnich

 SDśr: 0.25961957

 Średnia liczność serii

 n0: 4

 Odchylenie standardowe odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej

 SDodtw: 0.46732637

 Względne odchylenie standardowe odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej

 RSDodtw: 0.0015655713

 Granica odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej

 rodtw = tkryt √2 SDodtw: 1.4950472

 Względna granica odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej

 rodtw,wzg = tkryt √2 RSDodtw: 0.0050084976

 
 Niepewność standardowa 

 Liczba powtórzeń pomiaru próbki w rutynowych analizach

 w: 2
 Niepewność standardowa odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej

 u(odtw) = SDodtw / √w: 0.33044965

 Względna niepewność standardowa odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej

 u(odtw)wzg = RSDodtw / √w: 0.0011070261

 Komentarz 

Pb 220.353 Precyzja poziom max (300 ug/L)



 

 Serie danych, xeksp 

nr 1
298.9875
298.8365
297.2851
298.3697

nr 2
298.3697
298.6961
298.5505
298.4139

nr 3
298.7312
298.3346
298.7915
298.6593

         


