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Szacowanie niepewności pomiaru - Raport
 
 Model   2 / 2 
Tytuł
Oznaczanie stężenia Pb w próbkach ścieków techniką ICP-OES

Wyrażenie / wzór
CPb_max = ckk_max/R+D+f_odtw_max

 

 Składowe 

Lp Symbol
składowej Opis składowej Jednostka

miary Wartość Niepewność
standardowa

Niepewność
względna

Wsp.
wrażliwości

Udział
niepewności,

%
Rozkład

1 ckk_max
Niepewność krzywej

kalibracyjnej na poziomie
min

ug/L 300 2.713 0.00904333 1 59.95 --------

2 R Odzysk metody   1 0.00364382 0.00364382 -300.004 24.16 --------

3 D Bias metody ug/L 0 0.388535 -------- 1 8.59 --------

4 f_odtw_max
Odtwarzalność

wewnątrzlaboratoryjna
metody na poziomie min

ug/L 0 0.33045 -------- 1 7.30 --------

  CPb_max     300 2.96909 0.00989698      
 
 Wynik 

CPb_max ± u(CPb_max): 300.0 ± 3.0

CPb_max ± U(CPb_max): 300.0 ± 5.9 (k = 2)

CPb_max ± Uwzg(CPb_max): 300.0 ± 2% (k = 2)

 
 
 Model   1 / 2 
Tytuł
Oznaczanie stężenia Pb w próbkach ścieków techniką ICP-OES

Wyrażenie / wzór
CPb_min = ckk_min/R+D+f_odtw_min

 

 Składowe 

Lp Symbol
składowej Opis składowej Jednostka

miary Wartość Niepewność
standardowa

Niepewność
względna

Wsp.
wrażliwości

Udział
niepewności,

%
Rozkład

1 ckk_min
Niepewność krzywej

kalibracyjnej na poziomie
min

ug/L 30 0.358309 0.0119436 1 40.23 --------

2 R Odzysk metody   1 0.00364382 0.00364382 -30.0004 12.27 --------

3 D Bias metody ug/L 0 0.388535 -------- 1 43.62 --------

4 f_odtw_min
Odtwarzalność

wewnątrzlaboratoryjna
metody na poziomie min

ug/L 0 0.0344964 -------- 1 3.87 --------

  CPb_min     30 0.540819 0.0180273      
 
 Wynik 

CPb_min ± u(CPb_min): 30.00 ± 0.54

CPb_min ± U(CPb_min): 30.0 ± 1.1 (k = 2)

CPb_min ± Uwzg(CPb_min): 30.0 ± 3.6% (k = 2)

 


